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AO 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/2024 

 

ATT: PREGOEIRO(A) E/OU COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

A GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ sob o número 62.413.869/0001-15, com sede em Ribeirão Preto, na Rua Martins Pena, 93, Estado de São 

Paulo, através da sua representante legal abaixo assinado, vem apresentar pedido de esclarecimento ao que segue 

abaixo:  

 

 

LOTE 04 - ITEM 04 – COLUNA OFTALMOLÓGICA 

 

 

1º - Quanto ao valor de referência para o lote 04 – item 04 de: “R$ 6.381,00”   

 

O lote 04 do edital contempla coluna oftalmológica na configuração completa, porém o valor estimado para 

o lote refere-se apenas a um equipamento simples, sem os acessórios solicitados no descritivo do lote 04(Fonte de 

alimentação para oftalmoscópio e retinoscópio, suporte de cabos elétricos, controle dos movimentos de subida e descida da 

cadeira no painel da coluna, braço para lâmpada de fenda), assim não sabemos se ao efetuar a pesquisa mercadológica 

levou-se em consideração que tratava-se de um equipamento completo com Fonte de alimentação para oftalmoscópio e 

retinoscópio, suporte de cabos elétricos, controle dos movimentos de subida e descida da cadeira no painel da coluna, 

braço para lâmpada de fenda ou se a pesquisa encontra-se desatualizada, fato é que pelo valor estimado não é possível 

ofertar e entregar o equipamento na configuração que está sendo exigida pelo edital. 

 

 

Com o exposto sugerimos uma atualização no valor de referência do lote, evitando que venha a ser 

fracassado, permitindo assim a maior competitividade e legalidade, principais objetivos almejados pelo processo licitatório. 

 

 

2º - Quanto a exigência: “...Capacidade de elevação do braço – máximo de 50kg....”  

 

Verifica-se que a exigência que o braço da lâmpada de fenda possua capacidade de elevação 

máxima de 50 kg acaba mesmo que sem intenção direcionando o item, pois os aparelhos que este braço foi projetado 

para suportar não pesam mais que 15 kg. 

 

 

Tanto que a capacidade do braço para lâmpada de fenda varia de acordo com a marca/modelo, 

assim vejamos: 
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COLUNA OFTALMOLÓGICA DA MARCA APRAMED 

 
 

 

 

COLUNA OFTALMOLÓGICA DA MARCA GIGANTE 

 

 
 

 

 

COLUNA OFTALMOLÓGICA DA MARCA XENONIO 

 

Não localizado através do link 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351423684202289/?cnpj=39322587000190 o manual de uso através do 

registro na Anvisa, não sendo possível confirmar a informação quanto a capacidade. 
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Diante ao exposto podemos concluir que a capacidade do braço para lâmpada de fenda varia de 

acordo com a marca, porém as principais fabricantes possuem capacidade máxima de 25 kg, ou seja, exigir a 

“capacidade de elevação máxima de 50kg” apenas restringe a participação e a oferta, ferindo os Princípios da 

Isonomia, Economicidade, Competitividade e Legalidade almejados pelo processo licitatório. 

 

 

Destaca-se que a Coluna Oftalmológica trata-se de um equipamento eletromédico devendo ser 

certificado junto as Normas NBR (Inmetro), comprovando sua total estabilidade, segurança e funcionalidade. 

 

 

Assim, diante ao exposto, solicitamos esclarecimento se será aceito pelo órgão braço para lâmpada 

de fenda com “capacidade de elevação inferior a 50 kg”, ressaltamos que o equipamento em si não pesa mais que 

15 kg, permitindo assim a maior competitividade e legalidade, principais objetivos almejados pelo processo licitatório. 

 

 

Sem mais para o momento, aguardamos retorno e nos colocamos à disposição para o que se fizer 

necessário. 

 

 

Ribeirão Preto, 16 de julho de 2024. 

 

 

 

  

Érica Vernile Pereira Vezono 

RG. 18.294.531-5-SSP/SP  

CPF: 138.771.588-70 
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